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ФДД£РАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ЮСЗДРАВНДДЗОР)

ш

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 12 апреля 2017 года РЗН 2017/5597

На медицинское изделие
Аппарат физиотерапевтический "HIVAMAT" в исполнении "HIVAMAT 200", 
"ШУАМАТ 200 Evident", "ШУАМАТ 200 Personal" с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество ̂  ограниченной ответственностью "Физиоком" (ООО "Физиоком"), 
Россия, lOtlSp, Москва, ул. Пермская, д. 11, стр. 1

Производитель
"ФИЗПО!Ш1|( Электромедицин АГ", Германия,
PHYSIOM^fi Elektromedizin АО, Hutweide 10,91220, Schnaittach/Laipersdorf,  ̂
Germany

Место про^Одства медицинского изделия
PHYSIOM^JID Elektromedizin AG, Hutweide 10,91220, Schnaittach/Laipersdorf, 
Germany

Номер регистрационного досье № РД-16793/79319 от 27.03.2017 

Вид медицинского изделия 182590

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4420

Настоящее регастрационное удостоверение имеет приложение на 4 листах

приказом Росздравнадзора от 12 апреля 2017 го, 
допущено к рб|̂ щению< да территории Российс: 

Заместите^ руководителя Федеральной 
по надзору в сфере здравоохранения Ю. Павлюков

0031465
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖЕА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТ 12 апреля 2017 года 2017/5597
Лист 1

Нашдййщшсасое изделие
Аппарат^Фбиш^рапевтич^^^^  ̂ ’’HIVAMAT” в исполнении ’’HIVAMAT 200”,

2,00 Eyldenf", "BIVAMAT 200 PersonaP  ̂с принадлежностями:
1 Аппарат фнзиотерапев1ическ1Й1 «HIVAMAT 200» в составе:
1. Моду1шДсй0йаой;
2. Электрод пейтр^нвй;
3. Кабель соединительный витой;
4. Набор рУ^Рто аппликатора:
- Р)^оз̂ с| ед̂ ^ 0Р9 адпшкат^

Кабе#Ро||̂ |Йтей^^ ’ ■
- Насадка р|̂ |фто айш1й^ '
- Насаура р ^ ^ т о  апп:Ш
' Ш м б р ^  плеапФй^О 5 см, 5 шт.;
- Мембрана Щйийяовой плещойг^ 9-5 ем, 5
5. Тальк (100 г/уп.);
6. Кабел п ф ^
7. Ру^бврЛ|%рМэк^^
Й. Аф^ат^фиотерапевтический <<HIVAMAT 200 Evident» в составе:
1. Модуль оевойной;
2. ЭлЬсфоЛ^ф^фадьный;
3. Кабельпф(Фв$а;
4. К^ель еоедфительньЕй прямой, 2 шт.;
5. Насадкафчнозро аппликатора, 0  1.5 см;
6. НасадкаУффього ахшликатора, 0 5  см, 2 шт.;
7. Насадка фчного аппликатора 0  9,5 см;
8. МембраийРйиниловойпленкОй, 0  1-5 см, 5 шт.;
9. Мембрана с виниловой пленкой, 0  5 см, 5 шт.;
10. Мембрана с вин]0лйврй пяенкоф0 9.5 см, 5 шт.;
11. Рукоятка ручного аппликатора, 2 шт.; ;
12. Рукоятка ручного аппликатора малая;
13. Тальк (100 г/уп,);
14. ,Смарт-кфта терапевтическая DEEP OSCILLATI^
15. Кабель дитайия;
16. Стойка для аппарата
17. Руководетво по эксплуатации.
Щ, ф|рар|ф^фидтерапевтический «HIV 
Заместитель руководителя Федеральной слуЖ®™,̂ -.̂ ,
ПО n^pЗЬ]^|lфl^ф  ̂ Д.Ю. ПавлПжов
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Ф Е Д Е Р ^Ш Ш  СДУЖ]БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 12 апреля 2017 года № РЗН 2017/5597

Лист 2

Ко1*тяекгадш SPORTS:
1. Модуль 9§воввай;
2. Эяектрйд^|Шфальный;
3. Кабель сЕрсшштельньй 2 шт.
4. Насадка ру^^го шпдакатора, 0  5 см, 2 шт.;
5. Насадка;^^ого ающликатора, 0  9.5 см, 2 шт.;
6. Мембрадас риниловой пленкой, 0  5 см, 2 шт.;
7. Рукояшарувшто аппликатора, 2 щт.;
8. Талые
9. Смг̂ т-1дррт̂ |срапевтзпческая SPORTS;
Ш. Зарядное; yeipoBCTBO для аккумуляторов;
11. Зарядное устройство;
12', .(^y^yi^Gpj^ ДА п1̂  ̂ дат.;
13. Руюэйодётво по экшл^^
Кошлектацйя AEStHEflCS;
1. Модуль основной;
2. Эле|Ород1вейтрапьный;
3. Кабель с̂ ^̂ йяительньтв прямой, 2 дат.;
4. Насадаа|^даогодашад дат.;
5. |1асадка|^Шюго апплш 9.5 см, 2 дат.;
6. Мембрав|сввдашовой пленкой, 0  5 см, 2 дат.;
7. Рукоятка ручного аппликатора, 2 дат.;
8. Та;вдс<100 t/yn.);
9. СмарТ'карта тОрадёетическая AESTHETICS;
10. Зарядное устройство для аккумуляторов;
11. ЗаряднОе̂ ^̂ устройство;
12. АисумулМрры АА 1.2 в (4 шт./уп.), 2 inr.;
13. Руководство по эксплуатации.
КомплеКтда|^ P 0S T P ^
1. Модуль дейовной;
1  Электрод в^йтраль]^^
3. Кабель сРОШайтельньда прямой, 2 дат.
4. Насадаар5^ого аппликатора, 0  5 см, 2 дат.;
5. НаеадквЩ^ого |дап«даи̂ ^̂  0  9,5 см, 2 ш т 4 ^
6. Мемфа|1а сйинш1овой̂  0  5 см, 2
7. Рукоятка1ручвого аппликатора, 2 дат.; i ^ ‘§ t

Но иаддаруН сфере здраноохранения

‘йЬЙ .

Д.Ю. Павлвжов
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фШ рАЩеМ СЛУЖБА по НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

НАМЕДЙЦЙНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
12 апрелй 2017 года № РЗН 2017/5597

Лист 3

8. Тальк (100 г/уп.);
9. См^т-ка|)та а^р^евтаческая POSTPARTUM;
10. Зарядное у^^ройстводая аккумуляторов̂ ^
11. Зарядное устройство;
12. Атжумудяу̂ ры АА 1.2 в (4 штУуп.), 2 шт.;
13. Руководеф(0<по экс11луатащщ.
IV. Принаддежноей!:
1. Электрод нейтральный;
2. Кабель соединительный витой с разъемом типа «кнопка», не более 10 шт.;
3. Кабель соединительный витой, не более 10 шт.;
4. Кабель соединительный прямой, не более 10 шт.;
5. Набор ручного аппликатора в составе:
- рукоятка ручного аппликатора, 1 шт.;
- кабель соед^гнщельный витой, 1 шт.;
- насадка ручного аппликатора, 0  5 см, 1 шт.;
- насадка ручного аппликатора, 0  9.5 см, 2 гпт.;
- мембрана с виниловой пленкой, 0  5 см, 5 шт.;
- мембрана с виниловой пленкой, 0  9.5 см, 5 шт.;
6. Рукоятка ручного аппликатора;
7. Рукоятка ручного аппликатора, малая;
8. Насадка ручного аппликатора, 0  1.5 см, не более 50 шт.;
9. Насадка ручного аппликатора, 0 5  см, не более 50 шт.;
10. Насадка ручного аппликатора, 0  9.5 см, не более 50 шт.;
11. Мембран  ̂еэдйиловой^ш^ 0  1.5 См, не более 100 шт.;
12. Мембрана с виниловой пленкой, 0  5 см, не более 100 шт.;
13. Мембрана с виниловой пленкой, 0  9.5. см, не более 100 шт.;
14. Электроды адгезивные «ФИЗИОПАДС», 0  3,2 см, разъем типа «кнопка»
(4 шт./уп.), нс более 100 упаковок;
15. Смарт-ка̂ :(Та терапевтическая DEEP OSCILLATION, не более 100 шт.;
16. Смарт-карта терапевтическая SPORTS, не более 100 шт.;
17. Смарт-карта терапевтическая AESTHETICS, не более 100 шт.;
1-8. Смарт-карта терапевтическая POSTPARTUM, Hej6eaeeJ:00 шт.;
19; Стойка дяя аппарата с тремя полками, узкая^
20. Стойка для аппарата с тремя полками, ши̂
21. Стойка с полкой;
22. Стойка С выдвижшям ящиком;
Заместитель руководителя Федеральной ^
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИШЖЕНИЕ

МА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
0Т 12 апреля 2017 года РЗН 2017/5597

24. tanbK не более 10 уп.̂
25. Аккуму^й^бр 7i2 В, не более 10 шт.;
26.
27. Сумка для ̂ фшспортаровки.

Лист 4

Ш

За е̂сТит|еЛ%у^коио;Р№теля Федеральной сл 
ш> надзору^^фере здршоохранения Д.Ю. Павлюков
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