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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НА/^ЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗЛД’АВНАДЗОР) ■•V-

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 17 июня 2019 года № РЗН 2019/8514

Лист 1

На медицинское изделие
Аппарат физиотерапевтический многофункциональный '’qmd '̂ с 
принадлежностями, в следующих вариантах исполнения:
1. Аппарат физиотерапевтический многофункциональный «qmd eos», в составе:
1.1. Основной блок управления с лазерным излучателем мощностью 8 Вт, длина волны 
1064 нм со световодом и держателем насадок - 1 шт.
1.2. Очки защитные - 2 шт.
1.3. Насадка, размер S - не более 2 шт. (при необходимости).
1.4. Насадка, размер М - не более 2 шт. (при необходимости).
1.5. Насадка, размер L - не более 2 шт. (при необходимости).
1.6. Педаль включения лазерного излучения с кабелем - 1 шт. (при необходимости).
1.7. Кнопка включения лазерного излучения с кабелем -1 шт. (при необходимости).
1.8. Тележка аппаратная с блоком питания - 1 шт. (при необходимости).
1.9. Шнур сетевой - 1 шт. (при необходимости).
1.10. Кабель питания соединительный -1 шт. (при необходимости).
1.11. Адаптер сетевой - 1 шт. (при необходимости).
1.12. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
1.13. Кронштейн в комплекте с насадкой -1 шт. (при необходимости).
1.14. Световод -1 шт. (при необходимости).
1.15. Датчик матричный контраста зоны воспаления с проводом 
соединительным -1 шт. (при необходимости).
1.16. Вставка фиксации держателя насадок - 1 шт. (при необходимости).
1.17. Разъём подключения прерывателя лазерного излучения при открытии входной 
двери -1 шт.
1.18. Подставка под держатель насадок ■ 1 шт. (при необходимости).
1.19. Держатель насадок ■ 1 шт. (при необходимости).
2. Аппарат физиотерапевтический многофункциональный «qmd eos plus», в составе:
2.1. Основной блок управления с лазерным излучателем мощностью 15 Вт, длина 
волны 1064 нм со световодом и держателем насадок - 1 шт.
2.2. Очки защитные - 2 шт.
2.3. Насадка, размер S - не более 2 шт. (при необходимости);-'^:! '̂'-'" ■: ^
2.4. Насадка, размер М - не более 2 шт. (при необходимости).
2.5. Насадка, размер L - не более 2 шт. (при необходшости).
2.6. Педаль включения лазерного излучения с кабелем.-.1 шт. (при необходимости).
2.7. Кнопка включения лазерного излучения с кабедем^ 1 шт. (при необходимости).
2.8. Тележка аппаратная с блоком питания -1 шт. (при н5<Гбходимостц).
Руководитель Ф едеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения /  ^  М.А. Мурашко

ihV-

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru



•г

v'

А
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2.9. Шнур сетевой - 1 шт. (при необходимости).
2.10. Кабель питания соединительный - 1 шт. (при необходимости).
2.11. Адаптер сетевой - 1 шт. (при необходимости).
2.12. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
2.13. Кронштейн в комплекте с насадкой - 1 шт. (при необходимости).
2.14. Световод - 1 шт. (при необходимости).
2.15. Датчик матричный контраста зоны воспаления с проводом 
соединительным -1 шт. (при необходимости).
2.16. Вставка фиксации держателя насадок - 1 шт. (при необходимости).
2.17. Разъём подключения прерывателя лазерного излучения при открытии входной 
двери - 1 шт.
2.18. Подставка под держатель насадок - 1 шт. (при необходимости).
2.19. Держатель насадок - 1 шт. (при необходимости).
3. Аппарат физиотерапевтический многофункциональный «qmd ares», в составе;
3.1. Основной блок управления с лазерным излучателем мощностью 18 Вт, длины 
волн: 808 нм, 1064 нм со световодом и держателем насадок -1 шт.
3.2. Очки защитные - 2 шт.
3.3. Насадка, размер S - не более 2 шт. (при необходимости).
3.4. Насадка, размер М - не более 2 шт. (при необходимости).
3.5. Насадка, размер L - не более 2 шт. (при необходимости).
3.6. Педаль включения лазерного излучения с кабелем -1 шт. (при необходимости),
3.7. Кнопка включения лазерного излучения с кабелем -1 шт. (при необходимости).
3.8. Тележка аппаратная с блоком питания - 1 шт. (при необходимости).
3.9. Шнур сетевой - 1 шт. (при необходимости).
3.10. Кабель питания соединительный -1 шт. (при необходимости).
3.11. Адаптер сетевой - 1 шт. (при необходимости).
3.12. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
3.13. Кронштейн в комплекте с насадкой -1 шт. (при необходимости).
3.14. Световод - 1 шт. (при необходимости).
3.15. Датчик матричный контраста зоны воспаления с проводом 
соединительным -1 шт. (при необходимости).
3.16. Вставка фиксации держателя насадок - 1 шт. (при необходимости).
3.17. Разъём подключения прерывателя лазерного излучения при открытий входной 
двери - 1 шт.
3.18. Подставка под держатель насадок - 1 шт. (при необходимости).
3.19. Держатель насадок - 1 шт. (при необходимости), -i
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Мурашко
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4. Аппарат физиотерапевтический многофункциональный «qmd helios», в составе:
4.1. Основной блок управления с лазерным излучателем мощностью 24 Вт, длины волн: 
808 нм, 1064 нм, 1120 нм со световодом и держателем насадок -1 шт.
4.2. Очки защитные - 2 щт.
4.3. Насадка, размер S - не более 2 шт. (при необходимости).
4.4. Насадка, размер М - не более 2 шт. (при необходимости).
4.5. Насадка, размер L - не более 2 шт. (при необходимости).
4.6. Педаль включения лазерного излучения с кабелем -1 шт. (при необходимости).
4.7. Кнопка включения лазерного излучения с кабелем -1 шт. (при необходимости).
4.8. Тележка аппаратная с блоком питания -1 шт. (при необходимости).
4.9. Шнур сетевой -1 шт. (при необходимости).
4.10. Кабель питания соединительный - 1 шт. (при необходимости).
4.11. Адаптер сетевой -1 шт. (при необходимости).
4.12. Руководство по эксплуатации -1 шт.
4.13. Кронштейн в комплекте с насадкой -1 шт. (при необходимости).
4.14. Световод -1 шт. (при необходимости).
4.15. Датчик матричный контраста зоны воспаления с проводом 
соединительным - 1 шт. (при необходимости).
4.16. Вставка фиксации держателя насадок -1 шт. (при необходимости).
4.17. Разъём подключения прерывателя лазерного излучения при открытии входной 
двери -1 шт.
4.18. Подставка под держатель насадок - 1 шт. (при необходимости).
4.19. Держатель насадок -1 шт. (при необходимости).
5. Аппарат физиотерапевтический многофункциональный «qmd eos сгуо-thermal», в 
составе:
5.1. Основной блок управления с лазерным излучателем мощностью 8 Вт, длина волны 
1064 нм со световодом и держателем насадок -1 шт.
5.2. Очки защитные - 2 шт.
5.3. Насадка, размер S - не более 2 шт. (при необходимости).
5.4. Насадка, размер М - не более 2 шт. (при необходимости).
5.5. Насадка, размер L * не более 2 шт. (при необходимости).
5.6. Педаль включения лазерного излучения с кабелем -1 шт. (nj
5.7. Кнопка включения лазерного излучения с кабелем - 1 шт,
5.8. Тележка аппаратная с блоком питания, контуром 
контактным аппликатором диаметром 6 см -1 шт.
5.9. Шнур сетевой - 1 шт.
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения ;
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5.10. Кабель питания соединительный -1 шт.
5.11. Кабель управления соединительньп1 -1 шт.
5.12. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5.13. Кронштейн в комплекте с насадкой - 1 шт. (при необходимости).
5.14. Световод - 1 шт. (при необходимости).
5.15. Датчик матричный контраста зоны воспаления с проводом 
соединительным ■ 1 шт. (при необходимости).
5.16. Вставка фиксации держателя насадок -1 шт. (при необходимости).
5.17. Вставка фиксации держателя аппликатора -1 шт. (при необходимости).
5.18. Разъём подключения прерывателя лазерного излучения при открытии входной 
двери - 1 шт.
5.19. Контур регулировки температуры аппликатора -1 шт. (при необходимости).
5.20. Подставка под держатель насадок - 1 шт. (при необходимости).
5.21. Держатель насадок - 1 шт. (при необходимости).
5.22. Аппликатор контактный диаметром 6 см -1 шт. (при необходимости).
6. Аппарат физиотерапевтический многофункциональный «qmd eos plus сгуо-thermal», 
в составе:
6.1. Основной блок управления с лазерным излучателем мощностью 15 Вт, длина 
волны 1064 нм со световодом и держателем насадок - 1 шт.
6.2. Очки защитные - 2 шт.
6.3. Насадка, размер S - не более 2 шт. (при необходимости).
6.4. Насадка, размер М ■ не более 2 шт. (при необходимости).
6.5. Насадка, размер L - не более 2 шт. (при необходимости).
6.6. Педаль включения лазерного излучения с кабелем - 1 шт. (при необходимости).
6.7. Кнопка включения лазерного излучения с кабелем -1 шт. (при необходимости).
6.8. Тележка аппаратная с блоком питания, контуром регулировки температуры и 
контактным аппликатором диаметром 6 см - 1 шт.
6.9. Шнур сетевой -1 шт.
6.10. Кабель питания соединительный - 1 шт.
6.11. Кабель управления соединительный - 1 шт.
6.12. Руководство по эксплуатации -1 шт.
6.13. Кронштейн в комплекте с насадкой -1 шт. (при необходимости).
6.14. Световод -1 шт. (при необходимости). /
6.15. Датчик матричный контраста зоны воспаления с проводом 
соединительным - 1 шт. (при необходимости).
6.16. Вставка фиксации держателя насадок - 1 шт. (при необходимости]
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения М.А. Мурашко
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6.17. Вставка фиксации держателя аппликатора - 1 шт. (при необходимости).
6.18. Разъём подключения прерывателя лазерного излучения при открытии входной 
двери - 1 шт.
6.19. Контур регулировки температуры аппликатора - 1 шт. (при необходимости).
6.20. Подставка под держатель насадок - 1 шт. (при необходимости).
6.21. Держатель насадок - 1 шт. (при необходимости).
6.22. Аппликатор контактный диаметром 6 см - 1 шт. (при необходимости).
7. Аппарат физиотерапевтический многофункциональный «qmd ares сгуо-thermal», в 
составе:
7.1. Основной блок управления с лазерным излучателем мощностью 18 Вт, длины волн: 
808 нм, 1064 нм со световодом и держателем насадок - 1 шт.
7.2. Очки защитные - 2 шт.
7.3. Насадка, размер S - не более 2 шт. (при необходимости).
7.4. Насадка, размер М - не более 2 шт. (при необходимости).
7.5. Насадка, размер L - не более 2 шт. (при необходимости).
7.6. Педаль включения лазерного излучения с кабелем -1 шт. (при необходимости).
7.7. Кнопка включения лазерного излучения с кабелем - 1 шт. (при необходимости).
7.8. Тележка аппаратная с блоком питания, контуром регулировки температуры и 
контактным аппликатором диаметром 6 см -1 шт.
7.9. Шнур сетевой - 1 шт.
7.10. Кабель питания соединительный -1 шт.
7.11. Кабель управления соединительный - 1 шт.
7.12. Руководство по эксплуатации -1 шт.
7.13. Кронштейн в комплекте с насадкой - 1 шт. (при необходимости).
7.14. Световод - 1 шт. (при необходимости).
7.15. Датчик матричный контраста зоны воспаления с проводом 
соединительным - 1 шт. (при необходимости).
7.16. Вставка фиксации держателя насадок -1 шт. (при необходимости).
7.17. Вставка фиксации держателя аппликатора - 1 шт. (при необходимости).
7.18. Разъём подключения прерывателя лазерного излучения при открытии входной 
двери -1 шт.
7.19. Контур регулировки температуры аппликатора - 1 шт. (при^4в1?^^^^!^^ости).
7.20. Подставка под держатель насадок - 1 шт. (при необходи^|^Й;^^
7.21. Держатель насадок -1 шт. (при необходимости). P-i $
7.22. Аппликатор контактный диаметром 6 см - 1 шт. (при (̂ 6?&ходйлЮс1и]1̂  ̂‘ &V |
8. Аппарат физиотерапевтический многофункциональный шш^Л^Ш^0 7 бтЛйш|1>>, в
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составе:
8.1. Основной блок управления с лазерным излучателем мощностью 24 Вт, длины 
волн: 808 нм, 1064 нм, 1120 нм со световодом и держателем насадок - 1 шт.
8.2. Очки защитные - 2 шт.
8.3. Насадка, размер S - не более 2 шт. (при необходимости).
8.4. Насадка, размер М - не более 2 шт. (при необходимости).
8.5. Насадка, размер L - не более 2 шт. (при необходимости).
8.6. Педаль включения лазерного излучения с кабелем -1 шт. (при необходимости).
8.7. Кнопка включения лазерного излучения с кабелем - 1 шт. (при необходимости).
8.8. Тележка аппаратная с блоком питания, контуром регулировки температуры и 
контактным аппликатором диаметром 6 см -1 шт.
8.9. Шнур сетевой - 1 шт.
8.10. Кабель питания соединительный - 1 шт.
8.11. Кабель управления соединительный -1 шт.
8.12. Руководство по эксплуатации -1 шт.
8.13. Кронштейн в комплекте с насадкой - 1 шт. (при необходимости).
8.14. Световод - 1 шт. (при необходимости).
8.15. Датчик матричный контраста зоны воспаления с проводом 
соединительным - 1 шт. (при необходимости).
8.16. Вставка фиксации держателя насадок -1 шт. (при необходимости).
8.17. Вставка фиксации держателя аппликатора - 1 шт. (при необходимости).
8.18. Разъём подключения прерывателя лазерного излучения при открытии входной 
двери -1 шт.
8.19. Контур регулировки температуры аппликатора -1 шт. (при необходимости).
8.20. Подставка под держатель насадок - 1 шт. (при необходимости).
8.21. Держатель насадок - 1 шт. (при необходимости).
8.22. Аппликатор контактный диаметром 6 см - 1 шт. (при необходимости).
9. Аппарат физиотерапевтический многофункциональный «qmd cryo-thermal», в 
составе: ___ _
9.1. Основной блок управления -1 шт.
9.2. Тележка аппаратная с блоком питания, контуром регулировки температуры и
контактным аппликатором диаметром 6 см - I шт. д;. :
9.3. Шнур сетевой - 1 шт. ' .; '
9.4. Кабель питания соединительный -1 шт. j
9.5. Кабель управления соединительный - 1 шт.
9.6. Руководство по эксплуатации -1 шт.
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9.7. Датчик матричный контраста зоны воспаления с проводом 
соединительным -1 шт. (при необходимости).
9.8. Вставка фиксации держателя аппликатора - 1 шт. (при необходимости).
9.9. Контур регулировки температуры аппликатора - 1 шт. (при необходимости).
9.10. Аппликатор контактный диаметром 6 см - 1 шт. (при необходимости). 
Принадлежности:
1. Сумка транспортировочная -1 шт.

Т чli

i-.

и-
h :..

*V-

i-^
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